
DIARIO SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL
CADA 2 

AÑOS

CADA 5 

AÑOS

1 INSPECCION FÍSICA

1.1 Cubierta externa X

1.2 Cable AC X

1.3 Cable ECG X

1.4 Palas externas X

1.5 Sensor spo2  (SI APLICA) X

1.6 Manguera Nibp  (SI APLICA) X

1.7 Brazalete Nibp  (SI APLICA) X

1.8 Cable de electrodos y electrodos desechables X

1.9 Baterías X

2
LIMPIEZA - DESINFECCIÓN  (refierase al capítulo 20 del 

manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para mayor 

detalle)

2.1
Antes de iniciar la limpieza del equipo, apague el equipo, 

desconecte el cable de alimentación y los demás cables y extraiga 

las baterías.

X

2.2
Limpie la superficie exterior del equipo con paño levemente 

humedecido en agua (casi seco) y jabón líquido neutro hasta que 

toda la superficie esté libre de suciedades

X

2.3
Limpie la bandeja para palas con paño levemente humedecido en 

agua (casi seco) y jabón líquido neutro hasta que toda la 

superficie esté libre de suciedades

X

2.4

Limpie el cable, la caja de conexión y las superficies de contacto 

del paciente con un paño blando humedecido en agua o solución 

de desinfección neutra,seque el cable para usar nuevamente.
X

2.2 Secar el equipo con un paño limpio y seco. X

2.5 Seque el equipo en un lugar fresco y ventilado. X

2.6
Para la desinfección  del equipo, tenga en cuenta  el calendario 

de mantenimiento de su hospital, clinica, empresa o entidad de la 

salud. Se recomienda limpiar el equipo antes de desinfectarlo.

X

3

MANTENIMIENTO (refierase al capítulo 20 del manual de Uso, 

Oper , Inst y Mantenimiento para mayor detalle)

3.1 Verificación de la batería (refierase al capítulo 20 Pag.171 del 

manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para mayor detalle)

X

3.2 Prueba de usuario X

3.3 Pruebas automáticas X

3.4 Inspección del registrador X

3.5 Prueba del cable de ECG X

3.6 Prueba de desfibrilación manual X

3.7 Prueba de estimulación X

3.8 Pruebas de PNI X

3.9 Prueba de protección contra presión excesiva de manguito PNI X

3.10 Prueba de calibración de CO2 de flujo lateral (SI APLICA) X

3.11 Pruebas de seguridad eléctrica X

EQUIPO

DESCRIPCIÓNITEM 

OBSERVACIONES: Para solicitudes de servicios técnicos, asesorías técnicas, garantías y mantenimiento de su equipo, puede contactar a su distribuidor local. 

Este cronograma es una representación del mantenimiento sugerido por el fabricante para facilitar al tenedor del dispositivo médico, la programación del mantenimiento que debe hacer a su 

equipo, el cual deberá ser realizado por personal calificado y entrenado.

Lea todos los detalles del mantenimiento en el manual de Uso, operación, instalación y mantenimiento que se entrega con el equipo. Le recordamos que por normatividad sanitaria (decreto 

4725, art 38) "El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante 

en el momento de la venta del mismo, así como de su calibración y mantenimiento".

Si tiene dudas puede ponerse en contacto con el servicio técnico de NOVA MEDICA SAS por los siguientes medios: serviciotecnico@novamedicasas.com o al celular 3004187465.
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